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The work is devoted to the problems of analysis as pulse periodically 
correlated random process component method which allows to assess the state 
of vessels with regard to the combination of the properties of the frequency of 
stochasticity, which is important in the study of changes in the phase- temporal 
structure of the pulse to detect changes in functioning condition of vessels on 
early stages of the disease. Based on the results of the analysis of pulse signals 
in Matlab 8.0 environment found that the estimates of the correlation component 
is informative invariant features of pulse signals , which correspond to the 
functional state of vessels (normal or pathology). 
Для оцінювання параметрів судин їх стану застосовують 
сфігмографічний метод (неінвазивний метод), який базується на аналізі 
пульсового сигналу (ПС) із використанням сфігмографічних систем.  
Аналізом таких систем встановлено, що в їх основі лежать методи 
базовані на детермінованих та стохастичних (стаціонарний випадковий 
процес та адитивна суміш детермінованої і випадкової складових) 
математичних моделях пульсового сигналу. Неврахування у їх структурі 
періодичної нестаціонарності, що є властивим для даного типу сигналу, не 
уможливлює дослідження фазово-часової структури ПС з метою виявлення 
змін у функціонуванні стану судин людини на початкових стадіях 
розвитку хвороби. Застосування компонентного методу до аналізу ПС 
судин людини як періодично корельованого випадкового процесу (ПКВП) 
[1] уможливлює підвищення інформативності сфігмографічних систем 
шляхом впровадження в область кардіології нових інформативних ознак, 
які  дають змогу ефективно відстежити динаміку розвитку хвороби судин 
на початкових етапах її розвитку. 
Для дослідження пульсових сигналів на базі ПКВП та 
компонентного методу аналізу використано оцінку кореляційних 
компонент [2]: 
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  - усереднений ПС, maxt - максимальне значення часу, T  - період 
корельованості. 
Результати опрацювання пульсового сигналу зображено на рис.1. 
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Рис.1. Реалізації оцінок кореляційних компонент пульсових сигналів 
 
Процедурою розрізнення станів судинної системи людини (норма чи 
патологія) використано критерій, який базується на усередненні 
кореляційних компонент ПС (рис.1) за зсувами згідно з виразом: 
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де uN  – довжина зсуву,    kN  – кількість компонент. 
Результати усереднення кореляційних компонент ПС зображено на 
рис.2. 
 
Рис. 2. Усереднені значення кореляційних компонент ПС 
 
 На рис. 2 видно, що значення усереднених кореляційних компонент 
для пацієнтів з нормою так і патологією зосереджені на тих самих 
компонентах (ідентичні за структурою), проте помічено значну зміну 
амплітуди на 5-ій компоненті, яка свідчить про чіткі зміни у 
функціонуванні судин людини системи. 
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